
Profesionali UV gelio lempa nagams

SD-37E 

Naudojimo instrukcija

Prašome atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš pradėdami naudoti.

Įspėjimas: Kad ir kur ar kada naudojamas elektrinis prietaisas, ypač jei šalia yra vaikų,
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas šioms atsargumo priemonėms:

1. Pirmiausiai turi būti pasirinktas produktui tinkamas elektros šaltinis.
2. Įkiškite elektros laidą į elektros maitinimą ir įjunkite prietaisą paspausdami

įjungimo/išjungimo mygtuką.
3. Pasirinkite norimą laiką nuo 120 iki 180 sekundžių.
4. Kadangi šis prietaisas naudoja specialias ultravioletinių spindulių lemputes, kurios

skleidžia specifinio bangos ilgio šviesą, nerekomenduojama šių lempučių pakeisti
kitokio tipo lemputėmis. Rekomenduojama įsigyti tinkamas UV lemputes tik
specifinėje parduotuvėje.

5. Norėdami pakeisti UV lemputę, prašome laikykitės šių instrukcijų eilės tvarka:
1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, atsargiai traukite lemputes į save

laikydami už plastikinės.
2. Dėdami naują lemputę, įstumkite ją į jai skirtą lizdą. Nors lemputės veikia

poromis, t.y. perdegus vienai lemputei, gali nedegti ir kita šalia esanti lemputė,
rekomenduojama pakeisti abi nedegančias lemputes.

3. Nevalykite prietaiso drėgnomis šluostėmis ar vandeniu
4. Nelaikykite prietaiso drėgnose patalpose ar drėgnai.

Lempučių tarnavimo laikas apie 500 val.

UV     lemputėms     garantija     nesuteikiama.  

Svoris: 
3,5kg Galia: 
36W
Įtampa: 220-240V, 50-60HZ
Bangos ilgis: 370m

Šis bangos ilgis priklauso matomos šviesos diapazonui. Nors prietaiso skleidžiama šviesa
akims nekenkia, nerekomenduojama žiūrėti tiesiai į jo skleidžiamą šviesą, ypač ilgesnį
laiką.
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