
Sterilizavimo UV spinduliais prietaisas

Naudojimo instrukcija

Modelis: SD-75

Sterilizavimoultravioletiniaisspinduliaisprietaisastinka puodelių, žirkli ų,
šepečių ir plastmasinių manikiūro bei pedikiūro įrankių dezinfekavimui.
Sterilizavimo prietaise laikomi įrankiai išlieka sterilūs. Šis prietaisas
naudojamasgrožio salonuose,kirpyklose, manikiūro ir tatuiravimo
salonuose.
Produkto charakteristikos:
1. Didelės talpos,į dvi dalis padalintaertmė. Ištraukiamasir įstumiamas
stalčiukasyra lengvainaudojamas.
2. Automatiškai sterilizuoja,kai tik stalčiukasuždaromas.Kai stalčiukas
ištraukiamas,prietaisasautomatiškai išsijungia.

Techniniai parametrai:
Galingumas:25W
Elektrosįtampa:AC220-240V/50Hz

AC110-120V/60Hz
Išmatavimai:41.5x 25 x 35.5CM
Veikimo metodas:įrankiaisterilizuojamiUV šviesa.

Naudojimo būdas:
1. Prietaisą pastatykiteantstabilaus,šviesainejautrausstalo.
2. Atidarykite stalčiuką ir sudėkite įrankius.Tuometuždarykitestalčiuką.
3. Įkiškite prietaisokištuką į elektroslizdą, įjunkite įjungimo mygtuką.

Prietaisaspradėsveikti.
4. Visų įrankių sterilizavimuipakanka30minučių.

Prietaiso priežiūra:
1. Ponaudojimo,prašomeišvalyti vidinę prietaisotalpą.
2. Prietaisą visuometlaikykite sausojepatalpoje.
3. Jei prietaisasveikia neįprastai, prašome jį pristatyti profesionalams

apžiūrai ir taisymui.

Pastabos:
1. Nekiškite prietaisokištuko į elektroslizdą, prieš tai neįsitikinę, kad jų

elektrosįtampasutampa.
2. Neleiskitevaikamsliesti veikiančio prietaiso.
3. Pabaigusdezinfekavimą, prietaisą būtina išjungti.
4. Prietaisą valyti galima tuomet, kai jo kištukas ištrauktasiš elektros

lizdo, o patsprietaisasyraatvėsęs.
5. Prietaisasnėraskirtasdezinfekavimoskysčių naudojimui.


